Ev Bakımında Hasta Yatakları Çok Önemlidir 

Hastane sürecinden sonra, hasta bakımının devam ettiği ev bakımı süreci son derece hassas ve 
kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Hastalar, sağlık kurumlarında belirli bir tedavi 
tamamlandıktan sonra taburcu edilirler. Ancak çoğu zaman hasta tam anlamıyla iyileşmiş sayılmaz. 
Mutlaka, belirli bir süre boyunca evde özel şekilde bakımının ya da tedavisinin yapılması gerekir. İşte bu 
nedenle, hasta yatağı kiralama yapılması, hastaların klasik ev yataklarında değil, özel donanımlı hasta 
yataklarında yatması çok önemlidir. 

Firmamız Radikal Medikal, her hastamızın evinde rahat etmesi amacıyla , uygun fiyatlara hasta yatağı 
kiralama hizmetlerini sunmaktadır. Son derece donanımlı modelleri, uygun rakamlara kiralayabilir ve 
devamlı firmamızla iletişim halinde modelleri kullanabilirsiniz. 

Kiralık Hasta Yatağı Modelleri ve Özellikleri 

Hasta karyolası modelleri birçok farklı seçenekleri ile kiralanabilir. Hasta yatağı kiralama hizmeti 
almadan önce, tedavi yapan doktora danışarak, hangi modelin temin edilmesi gerektiğini öğrenmek 
gerekmektedir. Motorlu hasta yatakları, hareket kabiliyetleri olan hastaların yaşamlarını kolaylaştırmak 
için idealdir. 2 motorlu modellerden, hastaların hareket yeteneklerine göre daha fazla motor sayısı olan 
modeller de kiralanabilir. 

Modellerin motor özellikleri, otomatik kullanım sağlamaktadır. Uzaktan kumandalı şekilde, yatakların 
yata pozisyonda ayarlanması, dikey veya çeşitli açılara getirilmesi mümkündür. Hastalar, bedensel efor 
sarf etmeden, yatakların uzaktan kumandası ile oturma, yemek yeme, tv izleme, uzanma, uyuma gibi 
pozisyonlarda ayarlayabilirler. 

Hasta yatağı kiralama hizmetlerimizden yararlanarak, ortopedik ve ergonomik, anti bakteriyel olarak 
tasarlanmaktadır. Yatakların yanlarında bulunan korkuluklar hastaların bedenlerinden destek alarak 
yatak içinde dönme gibi birçok hareketi yapmalarını sağlar. Aynı şekilde, baş ve ayak kısımlarında da 
korkuluklar bulunur. Kolayca temizlenen bu parçalar, mikrop tutmayan özelliklerdedir. Yatakların serum 
takma askıları da dört bir yanında bulunmaktadır. 

Firmamızdan kesintisiz olarak hasta yatağı kiralama hizmetleri konusunda bilgi alınabilir. Personelimiz 
hasta yatağı kiralama hizmetleri konusunda her zaman hizmet sunmaktadır. Merak edilen noktaları 
sorabilirsiniz. Personelimiz eve gelerek yatakların montajını yapmaktadır. Ayrıca, yatakların kullanılması 
konusunda gerekli tüm bilgileri de aktarmaktadır. Yedek parça garantili modelleri hastalarımız memnun 
şekilde kullanacaklardır. Tedavi süreci için son derece uygun şekilde tasarlanmış modellerdir. 





